
Multimètre UNIGOR 390  
Mesure de puissance P (W), Q (VAR) S (VA)  et facteur de puissance Fp = P / S 
Mesure d’énergie (mWh ou Wh) 

   

 

 
La connexion courte A’ et V’ existe déjà 

 
Câblage type de la mesure de puissance / énergie absorbée 

par un moto-réducteur 

 
Détail : respecter les couleurs de fil pour le cablage 

NOIR pour borne (-) ou neutre reliée à la masse  

ROUGE pour borne (+) ou phase reliée à la mesure de tension 

 
Ordre des mesures par appuis successifs sur 
le bouton FUNC (fonction) 
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